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Condutividade SD 335

0 - 200 mS/cm

São necessários os seguintes acessórios.

Acessórios Unidade de Emba-
lagem

Código do
Produto

LC 12 para SD 320 / SD 325 Con, até
200 mS/cm

1 pc. 19805040
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10:58
pH

 1401 µS/cm

7.01 pH

*** conductivity *** 

temperature (O2/con)

23.9 °C

temperature (pH)
23.8 °C

Primeiramente, lave o
elétrodo com água desti-
lada ou desionizada e, em
seguida, com a amostra.

Mergulhe a célula de
medição na amostra.
Durante a medição, certi-
fique-se de que não
existem bolhas de ar na
superfície do elétrodo e
que o mesmo, em conjunto
com o sensor de tempe-
ratura, se encontra sufici-
entemente envolvido pela
solução de referência.

É possível agora realizar a
leitura do valor medido no
visor. Se necessário, poderá
alterar a condutividade para
TDS ou salinidade na confi-
guração de parâmetros.


