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Liste d'applications
• Eau de refroidissement

Indication
1. La description de l'étalonnage, la préparation des solutions tampons et les réglages

de l'appareil sont décrits dans le mode d'emploi détaillé. 
Un mode d'emploi détaillé est fourni avec l'appareil.
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°C pH

Rincer l'électrode avec de
l'eau distillée ou désionisée
et la tamponner délicate-
ment avec une serviette en
papier.

Tenir le testeur sans le
capuchon de protection
dans l'échantillon d'eau
à mesurer de manière à
ce que l'électrode et la
sonde de température
soient immergées dans
l'échantillon d'eau jusqu'à
la hauteur du joint d'étan-
chéité.

Le résultat de la mesure s'af-
fiche.


